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ETO 灭菌确认报告 

1. 灭菌确认计划 

2. 生物指示剂性能证书 

3. 生物指示剂含菌量检测报告 

4. 初始污染菌检测报告 

5. 抑制细菌/真菌的检测报告 

6. 物理性能确认/微生物性能确认数据– 第一个短周期 

7. 物理性能确认/微生物性能确认数据– 第一个半周期 

8. 物理性能确认/微生物性能确认数据–第二个半周期 

9. 物理性能确认/微生物性能确认数据– 第三个半周期 

10. 物理性能确认/微生物性能确认数据– 第一个全周期 

11. 物理性能确认/微生物性能确认数据– 第二个全周期（可选） 

12. 物理性能确认/微生物性能确认数据– 第三个全周期（可选） 

13. ETO 残留报告 
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